Orteza stabilizujgca staw skokowy (pneumatyczno-zelowa)
Stabilizing ankle brace (pneumatic-gel)
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A

UWAGA

Orteza powinna by¢ zawsze stosowana zgodnie z zaleceniami
lekarza lub fizjoterapeuty.

Orteza po raz pierwszy powinna by¢ zaktadana i dopasowywana
przez wykwalifikowany personel medyczny.

Przed uzyciem ortezy nalezy szczegdtowo przeczytaé instrukcje.
Jesli podczas uzytkowania ortezy odczuwasz dyskomfort,
pojawia sie opuchlizna lub podraznienia skory nalezy
natychmiast skontaktowac sie z lekarzem lub fizjoterapeuta.

Wskazania:

Stany pourazowe stawow skokowych (skrecenia, zwichniecia) w fazie
leczenia czynnosciowego

Niestabilnos¢ stawu skokowego

Stabilizacja po zabiegach operacyjnych

Ochrona stawow skokowych podczas pourazowego powrotu do czynnosci
sportowych lub zawodowych.

Przeciwwskazania:

Stany wymagajace unieruchomienia stawdéw skokowych.

Trudno gojace sie rany, owrzodzenia i zmiany skérne w obszarze dziatania
ortezy.

Zaburzenia czucia w obszarze dziatania ortezy.

Opis produktu:

Orteza stabilizujgca ( pneumatyczno-zelowa ) wykonana z tworzywa
zapewniajgcego doskonate dopasowanie. Tasma podeszwowa o
regulowalnej dtugosci dajgca mozliwos¢ dopasowania obwodowego
ortezy oraz zapewniajgca swobodny ruch zgiecia podeszwowego i
grzbietowego. Czes¢ zewnetrznej wktadki ortezy jest wypetniona zelem,
ktéry moze byc schtadzany i stanowi¢ zimny oktad przeciwdziatajacy
obrzekom, stanom zapalnym oraz tagodzacy bol.

Instrukcja zaktadania:

Nigdy nie zaktadaj ortezy na gotq stope (najlepiej na miekka bawetniana
skarpetke) pozwoli to na unikniecie podraznien i otar¢.

Rozepnij tasmy stabilizujgce.

Zatdz orteze tak, aby tasma taczaca znalazta sie pod stopg, a dwie czesci
ortezy obejmowaty kostke boczng i przysrodkowa. W tym celu wyreguluj
szerokos$¢ tasmy podeszwowej za pomoca rzepa. Upewnij sig, ze orteza
jest umieszczona réwnolegle do osi podtuznej koriczyny.

Zapnij tasmy stabilizujace dookota stawu skokowego tak, aby zapewnity
dobre przyleganie

ortezy, ale nie utrudniaty swobodnej cyrkulacji krwi w konczynie.

Jesli chcesz uzy¢ zelowego wktadu jako oktadu chtodzgcego umiesc go
przed uzyciem w lodéwce. Nie zamrazaj zelu poniewaz grozi to
odmrozeniem.

Konserwacja :

Czyscic¢ orteze wilgotng Sciereczka z dodatkiem tagodnych detergentow.
UWAGA

A Nie przestrzeganie wtasciwej higieny osobistej, stosowanie
niewtasciwych srodkow piorgcych moze spowodowaé otarcia

lub inne dolegliwosci zwigzane ze wzmozong potliwoscig

i rozwojem flory bakteryjnej. Nie nalezy stosowac ortezy na zele

i masci rozgrzewajace. Nalezy pamietaé, ze niewyptukane resztki

detergentu moga powodowaé podraznienia skéry oraz

uszkadzac materiat z ktérego wykonano wyréb.

Rozmiar uniwersalny

ATTENTION!

The brace should be used according to the instructions given by
the doctor or physiotherapist.

When used for the first time, the support should be put on by the
experienced health-care personnel.

Before the first use, please, read the user’s manual carefully.

If you feel discomfort while using the brace, in case of swelling or
other skin problems, please, consult a doctor or physiotherapist.

A

Indications:

Post-traumatic conditions of ankle joint (sprain,dislocation)during
functional treatment.

Instability of ankle joint.

Stabilization after surgeries.

Ankle joint protection from recurrent injuries while re-undertaking
occupational or sport activities after experiencing injury.

Contraindications:

Conditions which require immobilization of ankle joint.
Difficult to heal wounds, sores and other skin changes.
Dysesthesia.

Product description:

Stabilizing brace provides optimal comfort of use — plantar band of
regulated length allows to adjust the circumference and ensures
unhampered dorsiflexion/plantarflexion movement. Part of external insert
of the brace is filled with gel which can be cooled and function as a cold
compress to prevent oedma, inflammation and to alleviate pain

Use:

Never put the brace on a bare foot (the best option is to put the brace on
a soft, cotton sock) which allows to avoid skin irritation and abrasion.
Unfasten the stabilizing bands.

Put on the brace so that the junctive band would be under the foot and
two parts of brace embrace the lateral ankle and medial ankle (using a
Velcro band adjust the width of junctive band).

Make sure that the brace is placed parallel to longitudinal axis of lower
limb.

Fasten the stabilizing bands around the ankle joint so that the brace would
adhere to the body but would not restrict circulation.

If you want to use the gel insert as a cold compress, put it into the
refrigerator before using. Do not freeze the insert — it may lead to frost-
caused injuries.

Maintenance:
Clean the brace with moist cloth using mild detergents.
ATTENTION

A Not observing the rules of personal hygiene and washing the
product with inappropriate detergents may result in skin
abrasion or other discomfort related to perspiration and spread
of bacteria. Please do not use the product together with
warming ointment or gel. After washing, rinse the product
carefully - residue detergent left in the product may cause skin
vexation and damage of the orthosis fabric.

Universal size

su=axgm (€

OSTATECZNA DECYZIE DOTYCZACA ZASTOSOWANIA | WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA
THE FINAL DECISION CONCENRING THE APPLICATION AND CHOICE OF THE EQUIPMENT BELONGS TO A MEDICAL SPECIALIST.

WYTWORCA: mdh sp. z 0.0., 90-349 £4d7, ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24, tel. +4842 6748384, www.mdh.pl, www.gmedinfo.pl.
Manufacturer: mdh Itd. 22/24 ks. W. Tymienieckiego, 90-349 Lodz, Poland, phone: +4842 212 38 04, fax. +4842 6740499



